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加密自动站资料质量保障体系分析
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提　要：加密自动站（ＩＡＷＳ）观测网随着我国观测系统的加强日趋完善，许多省市都

有ＩＡＷＳ局域网。ＩＡＷＳ观测资料的应用也日益受到重视。但由于ＩＡＷＳ观测资料

的特殊性，其质量问题不同程度地阻碍了它的使用。为了促进我国ＩＡＷＳ观测资料

质量保障体系的建立，首先通过对比ＩＡＷＳ观测资料和以往的天气尺度常规地面人

工站 （ＣＭＷＳ）观测资料的特点，分析了ＩＡＷＳ资料的特殊性，然后从国际上ＩＡＷＳ

观测资料质量保障体系的经验和方法着手，对ＩＡＷＳ观测资料和ＣＭＷＳ观测资料质

量保障体系的差别以及建立ＩＡＷＳ观测资料质量保障体系应注意的重点和问题进行

了分析。分析结果表明：ＩＡＷＳ观测资料质量保障体系不同于ＣＭＷＳ观测资料质量

保障体系，应特别重视观测业务管理体制建立和台站级自动质量控制、人工干预、监

测评估等技术的应用。
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引　言

随着现代化技术和世界经济的发展，中

尺度、短时效、特殊行业天气预报的需求日益

高涨。气象预报及资料同化技术也日新月

异。要满足和适应日益高涨的气象服务需

求，描述中尺度、短时效天气现象的观测资料

是必不可少的。除卫星遥感、飞机观测外，加

密自动站（ＩＡＷＳ）观测资料也是中尺度、短

时效天气预报不可缺少的重要资料源之一。

目前，世界上许多国家或地区都建立了分布

密集的ＩＡＷＳ观测网。美国从１９９２年开始

建设，到２００２年已有１１００多个地面ＩＡＷＳ

观测站，观测要素除温、压、湿、风外，还有云、

能见度、天气现象、降水、特殊天气现象［１］。

在我国，ＩＡＷＳ观测网的建设同样受到高度

重视，并日趋完善，许多省市都有自己的

ＩＡＷＳ观测网。到 ２００６ 年初，全国共有

５０００多个ＩＡＷＳ。一些地区ＩＡＷＳ间的间

距已小于１０ｋｍ。但是，由于ＩＡＷＳ的特殊

性，其质量问题不同程度地阻碍了ＩＡＷＳ观

测资料的使用。因此，获取高质量的ＩＡＷＳ

观测资料，一套完善的资料质量保障体系（简

称ＱＡ）的建立是十分必要的。

国际上许多国家或地区都有自己的

ＩＡＷＳＱＡ
［２５］，而在我国，由于ＩＡＷＳ观测网

正在建设阶段，还没有形成成熟的ＩＡＷＳ

ＱＡ，对ＩＡＷＳＱＡ建立的认识和经验还很缺

乏，在这方面的研究还有待加强。本文通过

介绍国际上成熟的ＩＡＷＳＱＡ方法和经验，

对常规地面人工观测站（ＣＭＷＳ）和ＩＡＷＳ

资料特点［６］以及 ＣＭＷＳＱＡ
［７９］和 ＩＡＷＳ

ＱＡ的差异进行对比分析，从而推动我国

ＩＡＷＳＱＡ快速的建立。本文第１节主要分

析和介绍ＩＡＷＳ观测资料与ＣＭＷＳ资料的

差异；第２节介绍国际上有代表性的ＩＡＷＳ

ＱＡ中常用的方法和经验；第３节对 ＣＭ

ＷＳＱＡ和ＩＡＷＳＱＡ的差异进行分析。

１　犐犃犠犛观测资料的特点

ＩＡＷＳ观测资料的特点与ＩＡＷＳＱＡ密

切相关。要设计开发ＩＡＷＳＱＡ体系，详细

了解这些特点是非常有必要的。下面从五个

方面对ＩＡＷＳ与 ＣＭＷＳ观测资料进行对

比，正是这些ＩＡＷＳ观测资料的特点使其质

量控制问题相对ＣＭＷＳ资料更为复杂。

１１　测站环境

ＣＭＷＳ选址要经过气象专家认真调研，

考虑站点分布、地形、周围环境、视野等，以达

到观测资料能充分代表一定天气尺度天气现

象的要求。ＩＡＷＳ主要是要具有监测中小尺

度天气现象的能力，测站分布较密，很难保障

所有测站点都满足视野开阔无障碍物的环境

要求。
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１２　设备维护

ＣＭＷＳ观测是由人工操作的，观测人员

在每日定时观测的同时，也检测观测设备的

运行状态。ＩＡＷＳ不一样，它是自动观测的，

有些测站在环境恶劣的地区，其设备要经受

长期风吹、日照、雨淋、沙尘侵蚀，动物昆虫损

毁、甚至人为破坏等。由于以上原因，ＩＡＷＳ

观测出现错误资料的几率远远高于常规地面

观测资料。

１３　数据采集

目前部分ＣＭＷＳ的观测数据是人工定

时采集、整理、编码和传输的，观测人员在做

这些工作的同时，检查观测数据正确性和观

测仪器状况，能及时发现、解决仪器异常问

题；ＩＡＷＳ是在无人操作和实时管理的情况

下自动进行实时采集数据、形成观测报告、生

成和传输数据文件，并需要传感器、数据采

集、数据通讯传输诸系统，错误数据源于多种

途径，不易被发现。因此，对台站观测资料的

质量控制更加重要。

１４　资料实时性

ＣＭＷＳ观测次数和时间是预先确定的，

如一天２４次、８次、７次、４次、３次不等。如

在台站发现ＣＭＷＳ观测资料异常，可采取

相应的补救措施，如补发订正报或延迟报。

ＩＡＷＳ数据采集是按要素类型分别以秒、分、

时、天不同时间尺度自动进行的，实时性很

强。如果观测数据中存在错误，即使在质量

控制中发现了，也很难补救。

１５　ＩＡＷＳ的中小尺度特性
［６］

和ＣＭＷＳ观测资料不同，ＩＡＷＳ观测资

料可描述中小尺度天气现象。有些中小尺度

天气现象的空间尺度小，可能只在某一个或

几个测站发生，时间尺度可能仅２０分钟左

右。如底层逆温产生的冷池和暖舌、雷暴衰

亡期的中层空气干绝热下造成的热暴可产生

近１０℃的温差；对流性降水产生的中尺度高

压和中尺度低压可产生近１０ｈＰａ气压差。

此外还有降雪、雪盖、植被影响和小尺度气候

等引起的温度差异。

２　犐犃犠犛观测资料犙犃体系概要

ＩＡＷＳＱＡ体系是获得高质量观测资料

的需要，并能同时提供每一个观测要素的质

量可信度信息。该体系包含观测业务管理；

仪器定标、安装、台站安装对比试验、维护及

更新；自动质量控制；人工干预；观测资料质

量监测评估［２５］。其流程（如图１），各个部分

互相关联、相互沟通、信息共享，从而构成一

个无缝的ＩＡＷＳＱＡ体系。

图１　ＩＡＷＳ观测资料ＱＡ体系流程

其中 ＱＣ０、ＱＣ１、ＱＣ２的定义在２．２节

　　表１给出ＩＡＷＳＱＡ体系各个过程的时

间尺度。

表１　ＩＡＷＳＱＡ体系各个过程的时间尺度

时间间隔 ＩＡＷＳＱＡ过程

秒 观测仪信号检测（ＱＣ０）

分 台站要素检查（ＱＣ０）

时 资料处理中心要素质量控制（ＱＣ１）

天 资料处理中心要素质量控制（ＱＣ２）、

人工ＱＣ、质量问题发布及技术响应

旬 业务管理人员阶段质量问题总体分析

月 业务管理人员质量评估报告及台站

常规巡视

年 仪器定标、仪器改进及更新

６３　　　　 　　　　　　　　　　　　 　气　　象　　 　　　　　　　　　 　　 　　　第３３卷　



２１　观测仪器定标、测试

任何一种观测仪器在它的使用期内都要

经过若干次定标系数检验。在观测仪器用于

业务之前，要进行试验室的预定标检验；在观

测仪器安装后，在实测观测场与参考观测仪

器观测对比检验；在正常业务观测期间，在

实测观测场与参考观测仪器观测对比检验；

以及观测仪器从观测场地撤回后在试验室进

行后定标检验。ＩＡＷＳ系统最好建立自己的

观测仪器定标实验室。首先，因为所有观测

仪器在安装之前，都要通过各种定标过程，观

测仪器定标实验室为检验仪器生产厂商的定

标提供机会。没有通过观测仪器定标实验室

检验的观测仪器不能用于观测业务。另外，

观测仪器定标实验可以为改进观测系统反馈

观测仪器性能信息。在观测仪器定标实验室

使用高质量的观测仪器，检验各种观测仪器

是否在观测业务功能需求书规定的精度范围

之内。

所谓后定标检验，即对被召回到观测仪

器定标实验室进行性能测试。在如下情况，

需把观测仪器从观测场地召回：观测仪器出

现故障时；发现仪器存在设计缺陷时；到达厂

商推荐的定标周期或更新周期时。超出厂商

推荐的定标周期使用，仪器容易出现定标飘

移。对经过后定标检验的观测仪器进行清

理、调整、维修，以及再预定标检验和资格验

证，使其性能在允许的范围内，以备再次使

用。

预定标检验、更新及后定标检验的结果

都要记录在案，以备技术人员和观测业务管

理人员在必要时查阅。

２２　自动质量控制

由于ＩＡＷＳ观测资料的特点，使质量控

制问题更复杂，难度更大。ＩＡＷＳ自动质量

控制分为三个层次，分别为 ＱＣ０、ＱＣ１和

ＱＣ２。各层次包含的质量控制方法如表２。

表２　各个层次的质量控制方法

质量控制方法
质量控制层次

ＱＣ０ ＱＣ１ ＱＣ２

气候极值检查 ｙ ｙ ｙ

时间一致检查 ｙ ｙ ｙ

内部一致性检查 ｙ ｙ

相似观测检查 ｙ ｙ

空间一致性检查 ｙ

最小变率检查 ｙ

决策算法 ｙ ｙ

　注：ｙ表示使用

ＱＣ０是在测站上观测资料编码传输前

随时实施针对原始观测资料（信号）完成的相

对简单的基本自动质量控制过程。其目的是

在观测的最初阶段发现和纠正一些容易检查

出的感应器或通讯系统产生的错误观测信

息。

ＱＣ１是在资料处理中心实时观测资料

接收、译码、处理过程中完成的应用于单站的

自动质量控制过程。ＱＣ２是在资料处理中

心相对于观测时间若干小时之后才运行，在

ＱＣ１的基础上增加最小变率检查、空间一致

性检查。它要求被检查观测时次的资料基本

到齐，以保证空间一致性检查的需求。

（１）气候极值检查的目的是检测出非常

明显的无气象意义的错误资料。在ＱＣ０中，

最原始观测信息的极值判据与感应器有关。

在ＱＣ１和在 ＱＣ２中，观测要素的极值判据

与纬度带、地形高度、气候特点有关。

（２）时间一致性检查的目的是检验观测

信息或观测要素的时间变化率，识别出不理

想的突然变化。它适用于高的时间分辨率，

因为相邻样本的相关性随着时间分辨率增加

而加强。检查判据与样本的时间分辨率有

关。

（３）相似性检查是在同一测站，不同层

次相同要素间的比较，当这两个观测值的差

别大于给定判据，则认为他们都是可疑的，相
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似性检查方法可引用到温度、土壤温度和风

速等要素。

（４）内部一致性检查的基本算法是基于

两观测要素的气象学相关性，检查他们之间

是否存在矛盾现象。

（５）最小变率检查的主要功能是检查仪

器失灵等（如结冰、通讯问题）造成的观测参数

变化太小或不变。与时间一致性检查相反，最

小变率检查从观测要素时间变化率的另一个

角度检查观测的合理性。最小变率检查有标

准差法和相邻时次资料差法两种，它要求给定

时间范围内观测要素标准差法或所有两相邻

时次资料差的最大值大于给定判据。

（６）空间一致性检查是检查观测资料空

间一致性。对于孤立的错误资料，空间一致

性检查是非常有效的一种质量控制方法。可

用于空间一致性检查的客观分析方法有很

多［３］。如Ｂａｒｎｅｓ客观分析方法
［４］，空间回归

法［１０１１］。空间一致性检查要特别注意如何消

除地形对分析的影响。空间回归法、平均值

扣除法［１２］、背景场扣除法［１３］都是消除地形影

响的有效方法。

（７）决策算法
［１４］是综合分析各质量控

制方法的结果，进一步确定观测资料正确性。

凡涉及两个以上观测资料的质量控制方法，

都无法确定相矛盾观测资料中的哪一个是错

误，必须借助其它质量控制方法的综合质量

信息才能做出判断。

可用于各主要观测要素的自动质量控制

方法如表３。

表３　可用于各主要观测要素的自动质量控制方法

要素名 气候极值 时间一致性 最小变率 内部一致性 空间一致性 相似性

相对湿度（％） Ｙ Ｙ Ｙ Ｙ Ｙ

１．５米温度（℃） Ｙ Ｙ Ｙ Ｙ Ｙ Ｙ

１０分钟风速（ｍ·ｓ－１） Ｙ Ｙ Ｙ Ｙ Ｙ

１０分钟风向（度） Ｙ Ｙ Ｙ Ｙ Ｙ

最大风速（ｍ·ｓ－１） Ｙ Ｙ Ｙ Ｙ Ｙ

降水（ｍｍ） Ｙ Ｙ Ｙ Ｙ

气压（ｈＰａ） Ｙ Ｙ Ｙ Ｙ Ｙ

太阳辐射（Ｗ·ｍ－２） Ｙ Ｙ Ｙ Ｙ Ｙ

９米温度（℃） Ｙ Ｙ Ｙ Ｙ Ｙ Ｙ

２分钟风速（ｍ·ｓ－１） Ｙ Ｙ Ｙ Ｙ Ｙ Ｙ

５ｃｍ土壤温度（℃） Ｙ Ｙ Ｙ Ｙ Ｙ Ｙ

１０ｃｍ土壤温度（℃） Ｙ Ｙ Ｙ Ｙ Ｙ Ｙ

３０ｃｍ土壤温度（℃） Ｙ Ｙ Ｙ Ｙ Ｙ Ｙ

　　注：Ｙ表示使用

２３　人工干预

人工干预作为ＩＡＷＳＱＡ的重要组成部

分，其主要目的就是解决自动质量控制无法

做出正确决策的疑难问题［４，１５］。在相对平坦

的地区，空间一致性检查的可信度较高，在地

形起伏较大的地区，空间一致性检查的可信

度低；即使在相对平坦的地区，有时因中小尺

度现象或局地气候，某一观测要素产生较大

突变，自动质量控制过程有可能把正确的观

测资料误判为可疑或错误的；对似是而非的

资料，自动观测质量控制也无法做出决策。

这些都需要借助人工干预技术才能做出最后

的判断。人工干预除需要经过培训有丰富经

验的气象专家来完成外。还需要大量可视化

辅助工具，其中包括误差列表、实况天气图、

模式预报图、气候天气图、卫星云图、雷达天

气图、时间序列图、统计信息、地形图和测站
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环境信息等。各种可视化辅助图形和误差列

表相互耦合。当人工干预人员在误差列表或

其他显示图中锁定一个参数后，自动激活和

这个参数相关的其他可视化辅助图形菜单以

供选择。

人工干预人员有权修改误差列表中的质

量标识。当完成一个参数的人工干预后，自

动生成人工干预质量标识，并再次激活自动

质量控制过程，检查其他参数是否受人工干

预影响出现新的可疑参数。

２４　检测评估

观测资料质量监测评估部分运行周期可

分别以月、季、年［４］。既评估观测资料的质

量，又评估质量控制的能力。

检测评估观测资料质量，从不同角度给

出观测资料的质量信息。包括各观测要素的

平均、均方差、最大值、最小值、错误率、可疑

率、各种时间序列和综合评估等。这些评估

结果可是全球、区域或单站的，可以是空间

的，也可以是时间的。

检测评估质量控制功能，统计各质量控

制方法在相应观测参数值各等级质量标识的

次数、特别是质量标识的正确性、质量标值错

置原因。

观测资料检测评估信息是观测资料用户

了解各类观测资料质量信息的主要来源，以

便正确使用观测资料，如在资料同化系统中

合理设置观测资料可用性和观测误差；观测

资料质量控制系统可根据检测评估信息改进

质量控制方法和调整质量控制判据减少质量

控制错判率；观测系统管理维护人员借助检

测评估信息可发现观测系统或观测仪器异

常，及时对观测仪器进行改进和维护。

２５　观测业务管理

严密的组织机制和高效的管理手段是

ＩＡＷＳ运行的稳定性和可靠性的保证。因

此，在ＩＡＷＳＱＡ体系中，观测业务管理是至

关重要的。因为观测业务管理部门承担着观

测业务需求的调研、观测目标的确定、观测功

能和观测规范的设计、观测网的布点、观测业

务的实施等的组织及管理工作。所有与观测

业务有关的其他工作都在观测业务管理部门

的管理下进行。

首先，观测业务管理部门要组织各方面

的专家做细致的调研，征求观测资料用户的

各方意见，以确定观测业务需求，包括观测要

素、时空分辨率、观测要素的精度。根据观测

业务需求和观测仪器的研发现状，确定观测

功能需求，撰写观测功能需求书。其中明确

观测目标、适用范围、测量技术要求、传感器

要求、数据采集－传输－处理－质量控制等

一系列功能要求、以及设备的安全性、可靠

性、可维性、工作环境适应性的要求。

根据观测功能需求书制定观测业务规范

是观测业务管理列一项重要工作。作为观测

业务的规章制度，在观测业务规范中明确规

定观测要素、观测时间、观测流程、资料处理

方法、质量控制过程、数据传输存储归档格

式、故障处理及补救对策、仪器维护保养制度

等。

观测业务的日常管理也是保障观测资料

质量的关键。观测业务管理系统需要实现对

观测业务的远程监控，以便观测业务管理人

员监管观测业务的运行。观测业务管理系统

的各个环节保持通讯畅通，台站及资料处理

中心的质量控制、人工干预、质量自动检测评

估、资料用户及远程监控手段等多个环节获

的有价值的资料质量反馈信息共享。观测业

务管理人员根据这些资料质量反馈信息，随

时发现、分析和解决观测业务中出现的任何

问题。如分析是观测仪器出现故障，还是通

讯系统出现故障，指派相应的专家到现场进

行故障分析、判断、处理和排除，并制作故障

档案。定期制作观测业务质量评估报告并与
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相关部门相互沟通。

建立严密的观测业务管理规章制度，管

理和组织各种技术人员按ＩＡＷＳ观测规范

定期对各个测站观测系统进行巡视、全面日

常维护、感应器对比试验、故障的分析判断和

处理。并在必要时对仪器进行更新。

观测业务管理部门另一职责是根据观测

仪器状况和观测业务需求的发展，决定观测

仪器的调试、维护和更新。

３　犐犃犠犛犙犃和犆犕犠犛犙犃的差别

尽管在许多环节上ＩＡＷＳＱＡ 体系和

ＣＭＷＳＱＡ体系有相似之处，但由于ＩＡＷＳ

自身的各种特点，决定了两种ＱＡ体系之间

仍有许多重要差别。主要表现在以下几点：

（１）ＩＡＷＳＱＡ体系中的观测设备维护

是由设备维护人员定期巡视的。发现和解决

设备问题总是比出现设备问题滞后。在

ＣＭＷＳＱＡ中，观测人员在观测业务的同

时，实时负责观测设备状况的巡视，能非常及

时地发现设备问题。因此，在质量问题方面，

ＩＡＷＳ观测资料多于ＣＭＷＳ观测资料。此

外，在ＩＡＷＳＱＡ质量保障体系中需要格外

注意仪器的校准漂移等特殊问题。

（２）ＩＡＷＳＱＡ体系中的气象资料质量

控制应贯穿于从资料采集、资料加工处理和

资料存档入库的全部环节。观测站级的自动

质量控制显得更加重要。对于ＣＭＷＳ观测

站，资料采集是由人工进行的。观测员在采

集数据的同时，负责对数据正确性的审查。

因此在ＣＭＷＳＱＡ中，不存在观测站级自动

质量控制问题。对代表性较差的观测要素

（如降水、相对湿度和风），由于ＩＡＷＳ观测

资料时空分辨率高，使时间一致性检查，最小

变率检查、空间一致性检查成为可能和有效。

（３）ＣＭＷＳ观测资料中，有些目测观测

要素（如天气现象等）被广泛的应用于观测资

料内部一致性检查，以增加质量控制的效果。

在ＩＡＷＳ观测资料中没有可应用于观测资

料内部一致性检查的目测观测要素。

（４）由于ＩＡＷＳ的自动化特性引起的高

错误几率和ＩＡＷＳ观测资料的中尺度特性，

在很大程度上增加了质量控制的难度，必须

借助人工干预功能才能做出可靠的判断。因

此人工干预系统的重要性尤其显得突出。人

工干预系统对ＩＡＷＳ观测资料是非常的重

要。

４　结束语

ＩＡＷＳ观测资料ＱＡ体系是确保高质量

ＩＡＷＳ观测资料必不可少的重要环节。与世

界发达国家相比，我国在ＩＡＷＳ观测资料的

质量控制方面还存在许多差距，其中许多技

术还没有得到运用（如人工干预技术）。在我

国ＩＡＷＳ普遍布点的重要阶段，ＩＡＷＳ的

ＱＡ体系应该得到足够的考虑和重视。

在发展ＩＡＷＳＱＡ体系时，务必重视人

工干预技术的开发。在ＩＡＷＳＱＡ体系中，

专家经验很重要。国外成功的质量控制方案

表明，完全自动化的质量控制不可能解决所

有的数据质量问题，对于一些特殊情况或问

题，许多措施和决策是基于各类专家和技术

人员的知识和经验。人工干预技术是从疑难

问题中区别正确资料和错误资料的有效工

具。

需要强化台站级质量控制。ＩＡＷＳ资料

台站级的实时质量控制特别重要，且是

ＩＡＷＳ资料质量控制系统的关键。应当充分

发挥自动采集数据、计算机自动检查资料的

自动化优势，使观测站传输出的资料绝大部

分得到很严格的控制。

ＩＡＷＳＱＡ体系需要不断改进以趋向完

善。由于该体系的综合性，一个分量的信息

可反馈到体系的其它分量。这种信息反馈过

０４　　　　 　　　　　　　　　　　　 　气　　象　　 　　　　　　　　　 　　 　　　第３３卷　



程对改进体系是非常重要的。资料监测评估

是实现这种信息反馈过程的有效工具。

ＱＡ是非常庞大体系，开发这样的体系需

要各方面的专家或技术人员，如要素库技术人

员、自动质量控制技术人员、气象预报专家、计

算机软件开发专家、图像软件开发专家。
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